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ALLEGATO A) PARTE INTEGRANTE DEL CAPITOLATO TECNICO

CUP I83C22000640005
CARATTERISTICHE INDISPENSABILI DELLA FORNITURA – COMUNI A TUTTI I LOTTI, INCLUSE NEL CONTRATTO, PENA ESCLUSIONE.
	ID
	Caratteristiche indispensabili incluse nel contratto
	Risposta
	Note (*)

	a
	Dispositivi idonei all’uso previsto nel presente allegato e dotati dei requisiti tecnici e funzionali ivi descritti. Allegare manuale d’uso di tutte le apparecchiature offerte.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	b
	I dispositivi devono essere conformi alla Direttiva 2014/35/CE “bassa tensione”. Allegare dichiarazione di conformità di tutte le apparecchiature offerte.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	c
	I dispositivi devono essere conformi alla Direttiva 2014/30/CE “compatibilità elettromagnetica”. Allegare dichiarazione di conformità di tutte le apparecchiature offerte.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	d
	D.lgs. 81/2008 “Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”per quanto riguarda le implicazioni sulla gestione della sicurezza”.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	e
	I dispositivi devono essere rispondenti alle norme tecniche CEI 66.5 (EN 61010-1).
Allegare dichiarazione di conformità di tutte le apparecchiature offerte o indicare eventuali punti delle norme tecniche non rispettati e le misure tecniche alternative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente o superiore rispetto a quello ottenibile con l'integrale rispetto della norma.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	f
	La fornitura deve includere tutti gli accessori, l’hardware, il software, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti e per l’esecuzione completa delle procedure, nulla escluso.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	g
	La fornitura deve includere il trasporto, la consegna al piano, l’installazione dei dispositivi e degli accessori necessari (inclusa la predisposizione del collegamento da remoto, laddove richiesto/autorizzato/proposto), nonché lo smaltimento degli imballi.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	h
	Rapido e puntuale supporto scientifico e metodologico per il personale dell’Azienda USL della Romagna, sia telefonico sia in loco, in particolare per la messa a punto del sistema. Per tutti i lotti ad esclusione del lotto 8
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	i
	Addestramento degli operatori secondo modalità condivise con i referenti del Laboratorio Analisi, fino ad assicurare la completa autonomia operativa. La formazione deve essere eseguita in loco.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	l
	Assistenza tecnica full-risk delle apparecchiature durante il periodo di garanzia (almeno 36 mesi).
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	m
	Manutenzione preventiva dei dispositivi: secondo le indicazioni e la frequenza prevista dal fabbricante (comunque almeno 1/anno) e comprensiva di tutte le parti, ricambi o materiale necessario.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	n
	Manutenzioni correttive: illimitati interventi su chiamata, ricambi inclusi.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	o
	Tempo di intervento in loco entro 16 ore lavorative dalla chiamata - sabati e festivi esclusi. Per tutti i lotti ad esclusione del lotto 8 
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	p
	Tempo di intervento entro 24 ore lavorative dalla chiamata - sabati e festivi esclusi – Solo per il lotto 8.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	q
	Tempo di risoluzione guasto entro 24 ore lavorative dalla chiamata - sabati e festivi esclusi. Si precisa che, nei casi di avaria parziale del sistema, eventuali deroghe sui tempi, anche se concordati con il Laboratorio, dovranno essere comunque comunicate anche alla UO Fisica Medica Ingegneria Clinica. Per tutti i lotti ad esclusione del lotto 8
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	r
	Tempo di risoluzione guasto entro 80 ore lavorative dalla chiamata - sabati e festivi esclusi. Si precisa che, nei casi di avaria parziale del sistema, eventuali deroghe sui tempi, anche se concordati con il Laboratorio, dovranno essere comunque comunicate anche alla UO Fisica Medica Ingegneria Clinica– Solo per il lotto 8.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	s
	Laddove tecnicamente applicabile, servizio di telediagnosi e di assistenza da remoto per facilitare ed accelerare le operazioni di intervento tecnico in modo da ridurre al minimo il fermo macchina.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	t
	Verifiche di sicurezza (EN 61010-1): 1 verifica/anno. Per tutti i lotti ad esclusione del lotto 8.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	u
	Formazione per gli operatori dell’U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica relativamente alle attività di manutenzione preventiva e manutenzione correttiva (primo intervento) con rilascio di attestato. 
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.
LOTTO 1: SEQUENZIATORE, REAGENTI, CARTUCCE, PIATTAFORMA BIOINFORMATICA.
LOTTO 1 RIF A: Sequenziatore per WGS resa fino a 330Gb

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 1 – RIF A
	Risposta
	Note (*)

	1
	Sistema di sequenziamento basato sulla tecnologia SBS (Sequencing By Synthesis).
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Lo strumento di sequenziamento deve avere una modalità semplice di caricamento del campione, attraverso l’utilizzo di cartucce per i reagenti e celle di sequenziamento usa e getta. 
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	Garanzia di assenza di contaminazioni crociate tra sedute diverse.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	Elevata flessibilità di applicazione: dai piccoli RNA a studi di metagenomica.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	L’output di analisi deve raggiungere almeno i 330 Giga basi, con un numero di reads generate, in modalità Paired-end Reads, di almeno 2.4 miliardi.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	6
	Sistema ottico di acquisizione di immagine ad alta risoluzione, con una chimica di reazione a due colori.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	7
	Trasferimento e riavvio del sistema inclusi nell’offerta, qualora la collocazione individuata dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	8
	Sistema da banco. Il banco deve essere incluso nella fornitura, idoneo ad uso di laboratorio e compatibile con le caratteristiche del sistema (in particolare, con il peso). Le dimensioni devono essere di circa: altezza 90 cm, profondità 80 cm, lunghezza 180 cm.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 1 RIF B: Reagenti Library e Cartucce per Sequenziatore

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 1 RIF B
	Risposta
	Note (*)

	1
	Reagenti che consentano la produzione di Library per il sequenziamento WGS di genomi a DNA di qualunque tipologia ed organismo.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Fornitura di reagenti indicati nel punto 1 che permettano il sequenziamento di almeno 1000 campioni, suddivisi in kit da massimo 24 campioni ciascuno al fine di ottimizzare le sedute.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


	3
	Fornitura di reagenti di library specifici e biglie di purificazione per la caratterizzazione metagenomica di microbiota da materiale fecale per almeno 500 campioni.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	Fornitura di reagenti di library specifici e  biglie di purificazione per la caratterizzazione di micobiota da matrici multiple per almeno 200 campioni.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	Cartucce con i reagenti di sequenziamento pre-riempite e pronte all’uso.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	6
	Almeno 142 cartucce:

- 82 cartucce con resa finale (output) 30 Giga basi

- 40 cartucce con resa finale (output) 120 Giga basi

- 20 cartucce con resa finale (output) almeno 330 Giga basi.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	7
	Tutte le cartucce e reagenti devono garantire la creazione di reads con una lunghezza di almeno 150 bp in entrambe le direzioni di sequenza.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 1 RIF C: Piattaforma bioinformatica con hardware e software

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 1 RIF C
	Risposta
	Note (*)

	1
	Software che consenta la conversione BCL, la mappatura, l'allineamento, l'ordinamento, la marcatura dei duplicati e la chiamata di varianti.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Hardware che consenta la massima performance del software descritto al punto 1.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	Hardware che consenta l’archiviazione di circa 1000 sequenze/anno per 10 anni. Tali casi, ai fini del corretto dimensionamento, devono essere considerati come segue:
· 25% di genomi virali
· 50% di genomi batterici
· 25% di genomi superiori (vegetali/animali).
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	Per garantire un adeguato back-up dei dati grezzi (BAM file e/o fastq file) indicati al punto 3, fornitura di un server e/o di un NAS di rete con un numero di dischi adeguato, con 2 schede di rete e con rack disponibili per eventuali espansioni.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	Middleware per gestione dei risultati delle sequenze tra strumento e software di analisi, compreso nella fornitura.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	6
	Banco incluso nella fornitura, idoneo ad uso di laboratorio e di dimensioni di circa: altezza 90 cm, profondità 80 cm, lunghezza 120 cm.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

ART. 3.1.1 LOTTO 1: CRITERII OGGETTO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO QUALITA’

	1
	CRITERI/REQUISITI TABELLARI PER VALUTAZIONE QUALITA’– LOTTO 1 (max 70 punti)

	ID
	Punteggio tabellare max attribuibile 
	Criteri/Requisiti di valutazione tecnica
	Modalità di attribuzione del punteggio qualitativo 
	Risposta Ditta

	1.1
	15
	Sequenziatore che non necessiti di lavaggi inter-seduta.
	No: 0 punti.

Sì: 15 punti.
	     

	1.2
	15
	Sequenziatore senza necessità di smaltire rifiuti liquidi in tanica o in fogna o in cisterna.
	No: 0 punti.

Sì: 15 punti.
	     

	1.3


	10
	Ouput di analisi del Sequenziatore superiore a 330Gb.
	No: 0 punti.

Sì: 10 punti.
	     
	

	1.4
	15
	Resa delle cartucce superiore a 330 Giga basi, relativamente alle 10 cartucce con resa finale (output) di almeno 330 Giga.
	No: 0 punti.

Sì: 15 punti.
	     

	1.5
	15
	Fornitura gratuita di almeno 10 cartucce con resa finale (output) 120 Giga basi (oltre alle 40 richieste nei requisiti di minima).
	No: 0 punti.

Sì: 15 punti.
	     


È applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 36/70. Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70) sono ammesse alle successive fasi di gara.
LOTTO 2: Estrattore automatico acidi nucleici - Sistema pretrattamento campioni difficili
LOTTO 2 RIF A: Sistema pretrattamento campioni "difficili" con reagenti
REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE 
	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 2 RIFA
	Risposta
	Note (*)

	1
	Caricamento orizzontale per massimizzare l’agitazione lungo l’asse verticale della provetta e ottimizzare l’efficienza di lisi.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Applicabile alle seguenti matrici biologiche: cellule, tessuti umani e animali, colture batteriche e fungine.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	Omogeneizzazione simultanea di almeno 48 campioni a seduta.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	Fornitura dei reagenti necessari per il lavaggio e la preparazione di tutte le biglie lisanti fornite.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	Fornitura di almeno n. 3.000 provette da 2 ml, vuote, compatibili con il sistema offerto.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	6
	Fornitura di almeno 600 gr. di biglie in ceramica di diametro 1,4 mm ± 0,3mm
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	7
	Fornitura di almeno 450 gr. di biglie in metallo di diametro 2,4 mm ± 0,5 mm
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	8
	Fornitura di almeno 350 gr. di biglie in vetro di diametro 0,5 mm ± 0,1 mm
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	9
	Fornitura di almeno 350 gr. di biglie in vetro di diametro 0,1 mm ± 0,1 mm
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	10
	Possibilità di impostazione di programmi personalizzati per velocità di oscillazione e durata dell’intervallo di agitazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	11
	Biglie e provette certificate DNasi e RNasi-free. Allegare certificazione
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	12
	Nr. 2 banchi inclusi nella fornitura, idonei ad uso di laboratorio e di dimensioni di circa: altezza 90 cm, profondità 80 cm, lunghezza 120 cm.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.
LOTTO 2 RIF B: Estrattore automatico con estrazione a colonnina max 12 campioni e reagenti.

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 2 RIF B
	Risposta
	Note (*)

	1
	Sistema di estrazione di RNA, DNA genomico (umano, animale, batterico e fungino) e acidi nucleici virali, idoneo per applicazioni in biologia molecolare: analisi di sequenziamento WGS, genotipizzazione, ricerca su microbiota .
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Almeno 12 campioni/seduta.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	Il Sistema deve poter processare le seguenti matrici biologiche: cellule e tessuti animali, paraffinati, tamponi, sangue intero, plasma, liquor, urine, liquido seminale, materiale respiratorio, feci, colture batteriche e fungine.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	Sistema completo di: centrifuga, agitatore riscaldato, sistema di pipettamento e gripper robotizzato.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	Scanner barcode integrato per il mantenimento della tracciabilità del campione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	6
	Lampada UV integrata per la decontaminazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	7
	Fornitura di reagenti e consumabili per l’esecuzione completa di almeno 2500 campioni per i rispettivi fabbisogni:

Estrazione da materiale fecale: 750 campioni
Estrazione di DNA da colonie batteriche e tessuti: 1250 campioni
Estrazione sangue intero: 500 campioni
Estrazione di DNA da tessuti paraffinati: 50 campioni
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.
LOTTO 2: CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO QUALITA’
	1
	CRITERI/REQUISITI TABELLARI PER VALUTAZIONE QUALITA’– LOTTO 2 RIF A (max 35 punti)

	ID
	Punteggio tabellare max attribuibile 
	Criteri/Requisiti di valutazione tecnica
	Modalità di attribuzione del punteggio qualitativo 
	Risposta Ditta

	1.1
	10
	Sistema applicabile a tessuti vegetali.
	No: 0 punti.
Sì: 10 punti.
	     

	1.2
	5
	Fornitura gratuita di almeno 450 gr. di biglie in metallo di diametro 2,4 mm ± 0,5 mm (oltre ai 450 gr richiesti nei requisiti di minima)
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.
	     

	1.3


	5
	Oscillazione minima compresa tra i 2 e 5 Hz.
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.
	     
	

	1.4
	5
	Oscillazione massima di almeno 30 Hz. 
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.
	     

	1.5
	10
	Frequenza di oscillazione regolabile in incrementi di 0,1 Hz.
	No: 0 punti.

Sì: 10 punti.
	     

	2
	CRITERI/REQUISITI TABELLARI PER VALUTAZIONE QUALITA’– LOTTO 2 RIF B (max 35 punti)

	2.1
	10
	Possibilità di gestire tessuti vegetali.
	No: 0 punti.

Sì: 10 punti.
	     

	2.2
	5
	Controllo automatizzato per il corretto caricamento di campioni, reagenti e consumabili, con allarmi sonori e/o visivi.
	No: 0 punti.
Sì: 5 punti.
	     

	2.3
	10
	Sensore che consente di riconoscere in automatico la tipologia di puntale agganciato/inserito durante la preparazione del campione.
	No: 0 punti.
Sì: 10 punti.


	     
	

	2.4
	5
	Blocco automatico del coperchio durante il funzionamento del sistema.
	No: 0 punti.
Sì: 5 punti.
	     

	2.5
	5
	Porta Ethernet per connessione a rete locale.
	No: 0 punti
Sì: 5 punti.
	     


È applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 36/70. Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70) sono ammesse alle successive fasi di gara.
LOTTO 3: Sistema automatizzato per l’estrazione di acidi nucleici e reagenti
LOTTO 3 RIF A: Estrattore automatico acidi nucleici da 48 campioni e reagenti di estrazione su varie matrici
REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – ESTRATTORE LOTTO 3 RIF A
	Risposta
	Note (*)

	1
	Sistema automatizzato per l’estrazione di RNA, DNA genomico (umano, batterico e fungino) e acidi nucleici virali, idonei per applicazioni in biologia molecolare: analisi di sequenziamento WGS, genotipizzazione, ricerca su microbiota.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Processività minima di 48 campioni in contemporanea o singolarmente.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	Sistema in grado di estrarre anche campioni singoli con proporzionale riduzione del consumo di reagenti tramite l’utilizzo di cartucce monotest preriempite.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	Il sistema deve utilizzare una metodologia adeguata per escludere rischi di intasamenti o perdita di materiali con conseguente rischio di contaminazioni tra campioni. In particolare, deve pertanto escludere sistemi che prevedano all’interno passaggi con aspirazione della sospensione cellulare, o passaggi attraverso membrane e resine troppo suscettibili ad imprecisioni volumetriche, ma soprattutto ad intasamenti e perdite di materiale che espongono anche a contaminazione tra campioni.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	Il sistema deve poter consentire la variazione dei volumi del materiale di partenza e dei volumi di eluizione finale (da un minimo di 30 ul a un massimo di 200 ul) all’interno della stessa seduta.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	6
	Sistema di verifica automatico della correttezza di caricamento dei consumabili e degli accessori.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	7
	Provetta di eluizione separata dalla cartuccia di estrazione/purificazione
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	8
	Lampada UV per decontaminazione acidi nucleici.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	9
	Dispositivi conformi alla Direttiva CE 98/79 e, se applicabile, al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai Dispositivi Medico-diagnostici in Vitro e che abroga la Direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 112 e 113 del Regolamento 2017/746. Allegare dichiarazione di conformità di tutte le apparecchiature offerte.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	10
	Fornitura di un kit starter per reagenti di estrazione da tampone
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 3 RIF B: Reagenti per estrazione WGS
REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – Reagenti per estrazione WGS LOTTO 3 RIF B
	Risposta
	Note (*)

	1
	Sistema per estrarre DNA altamente puro dalle seguenti matrici:
Tamponi, sangue intero, tessuti (umani e animali) e feci.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Sistema di estrazione e purificazione di acidi nucleici virali (DNA e RNA).
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	I kit di estrazione devono contenere tutto il necessario (reagenti e consumabili) per l’allestimento della seduta.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	La fornitura deve comprendere kit per estrarre almeno nr. 2.200 campioni di cui:

700 reazioni di estrazione per acidi nucleici virali
550 reazioni di estrazione per acidi nucleici da tampone
550 reazioni di estrazione per acidi nucleici da sangue intero

200 reazioni di estrazione per acidi nucleici da tessuti

200 reazioni di estrazione per acidi nucleici da feci
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	Il DNA estratto deve essere puro con un rapporto A260/A280 superiore a 1.7 e adatto per PCR, reazioni di digestioni, PCR end-point, analisi NGS.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 3: CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO QUALITA’

	1
	CRITERI/REQUISITI TABELLARI PER VALUTAZIONE QUALITA’– Estrattore  LOTTO 3 RIF A (max 30punti)

	ID
	Punteggio tabellare max attribuibile 
	Criteri/Requisiti di valutazione tecnica
	Modalità di attribuzione del punteggio qualitativo 
	Risposta Ditta

	1.1
	10
	Tracciabilità dei campioni mediante lettore di codici a barre.
	No: 0 punti.

Sì: 10 punti.


	

	1.2
	10
	Tracciabilità dei reagenti utilizzati tramite lettura codici a barre.
	No: 0 punti.

Sì: 10 punti.


	

	1.3
	10
	Software con modalità RUO (separata dalla modalità IVD) per l’esecuzione di sedute di estrazione intese per scopi di ricerca.
	No: 0 punti.

Sì: 10 punti.


	

	2
	CRITERI/REQUISITI TABELLARI PER VALUTAZIONE QUALITA’– LOTTO 3 RIF B (max 40 punti)

	ID
	Punteggio tabellare max attribuibile 
	Criteri/Requisiti di valutazione tecnica
	Modalità di attribuzione del punteggio qualitativo 
	Risposta Ditta

	2.1
	5
	Stoccaggio dei kit di estrazione acidi nucleici.
	Refrigerato: 0 punti.

A temperatura ambiente: 5 punti.
	     

	2.2
	10
	Tempi di estrazione acidi nucleici virali
	Superiore a 91 minuti: 0 punti.

Da 61 a 90 minuti: 6 punti.

Inferiore/uguale a 60 minuti: 10 punti.
	     

	2.3
	10
	Provetta di eluizione separata dalla cartuccia di estrazione.
	No: 0 punti.
Sì: 10 punti.
	

	2.4
	15
	Fornitura gratuita di reagenti necessari per l’estrazione di acidi nucleici per ulteriori 100 campioni di feci rispetto a quelli richiesti nei requisiti indispensabili. I kit devono contenere tutto il necessario (reagenti e consumabili) per l’allestimento della seduta.
	No: 0 punti.
Sì: 15 punti.


	


È applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 36/70. Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70) sono ammesse alle successive fasi di gara.

LOTTO 4: Preparatore automatico per library con relativi consumabili
REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE
	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 4
	Risposta
	Note (*)

	1
	Sistema automatizzato di aspirazione e dispensazione di liquidi designato per la preparazione di librerie NGS ad alta processività
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	2
	Sistema flessibile in grado di gestire all’interno della stessa seduta un numero variabile di campioni da 8 a 192
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	3
	Sistema equipaggiato con 8 canali individuali e indipendenti con range di volume di almeno 1ul-1000ul, in grado di calzare puntali monouso di diversa misura.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	4
	Sistema equipaggiato con testata multicanale da 96 canali, range volumetrico 1ul-250ul, in grado di calzare puntali monouso di diversa misura.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	5
	Canali individuali indipendenti e testa multicanale con movimentazione liquidi basata sul principio dello spostamento d’aria senza l’uso di liquidi di sistema, tubi e/o valvole.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	6
	Lampade UV per la decontaminazione del piano di lavoro e chiusura integrale dello strumento per proteggere l’operatore durante le fasi di decontaminazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	7
	Sistema automatizzato di movimentazione di piastre da 96/384 pozzetti mediante bracci meccanici.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	8
	Piano di lavoro dotato di almeno 45 posizioni.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	9
	Nr. 2 termociclatori per piastre da 96 pozzetti, integrati a bordo e completamente controllati dal software della fornitura, con possibilità di far partire due reazione di amplificazioni in parallelo.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	10
	Nr. 1 shaker riscaldato con range di temperatura da 30°C a +105°C
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	11
	Nr. 2 Posizioni magnetiche formato piastra da 96 pozzetti per la purificazione delle librerie in parallelo fino a due piastre di campioni processate simultaneamente.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	12
	Almeno 1 elemento Péltier integrato a bordo, pipettabile e controllato via software, per la conservazione a temperatura controllata di reagenti in provette da 1,5-2,0 ml. Range di temperatura +4°C/+90°C con almeno 32 provette alloggiabili simultaneamente.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	13
	Nr. 2 elementi Péltier integrati a bordo, pipettabili e controllato via software, per la conservazione a temperatura controllata dei campioni in formato piastra PCR da 96 pozzetti. Range di temperature +4°C / +90°C
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	14
	Gli elementi Péltier e lo shaker integrati dovranno essere completamente raggiungibili e pipettabili da tutti i canali individuali di pipettamento e dalla testata multicanale da 96 canali.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	15
	Sistema di lettura dei barcode automatizzato in grado di riconoscere piastre da 96 pozzetti e campioni caricati sul piano di lavoro.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	16
	Computer e monitor adeguati e funzionanti al controllo e gestione della fornitura.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	17
	Fluorimetro integrato (integrazione hardware e software) a bordo con protocolli di quantificazione e normalizzazione automatizzati.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	18
	Software gestionale in grado di gestire tutta l’attività
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	19
	Fornitura completa di consumabili per eseguire almeno 50 sedute ciascuna da 16 campioni. 
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	20
	Sviluppo ed implementazione di nr. 3 protocolli di preparazione librerie NGS a scelta del committente
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	21
	Il Sistema (strumentazione e PC) deve essere fornito completo di idoneo supporto: banco/banchi ad uso di laboratorio e di caratteristiche idonee a supportare peso e dimensioni del sistema offerto
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 4: CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO QUALITA’
	1
	CRITERI/REQUISITI TABELLARI PER VALUTAZIONE QUALITA’– LOTTO 4 (max 70 punti)

	ID
	Punteggio tabellare max attribuibile 
	Criteri/Requisiti di valutazione tecnica
	Modalità di attribuzione del punteggio qualitativo 
	Risposta Ditta

	1.1
	10
	Flessibilità di spaziatura tra i canali individuali di pipettamento sul braccio robotico.
	Spaziatura fissa = 0 punti.
Spaziatura variabile simmetrica = 5 punti.
Spaziatura variabile e asimmetrica = 10 punti.
	     

	1.2
	4
	Due diverse pinze indipendenti per la movimentazione di piastre all’interno del piano di lavoro.
	Una pinza = 0 punti.

Due pinze = 4 punti.
	     

	1.3


	8
	Piano di lavoro organizzato per avere almeno 45 posizioni piastra completamente pipettabili sia dai canali che dalla testata multicanale.
	Canali e/o testata con accesso inferiore a 45 posizioni piastra = 0 punti.

Canali con accesso maggiore/uguale a 45 posizioni piastra = 4 punti.

Canali e testata con accesso maggiore/uguale a 45 posizioni piastra = 8 punti.
	     
	

	1.4
	10
	Testata multicanale con volume massimo dispensabile maggiore/uguale a 1000ul in un unico passaggio di aspirazione e dispensazione.
	No = 0 punti.
Sì = 10 punti.


	     

	1.5
	10
	Sistema supplementare di 8 canali indipendenti sul braccio dove sono posizionati gli altri 8 canali iniziali, incluso in offerta.
	No = 0 punti.
Sì = 10 punti.


	     

	1.6
	8
	Sistema di riconoscimento dei liquidi.
	Sistema di riconoscimento dei liquidi non presente = 0 punti.

Sistema di riconoscimento dei liquidi presente solo su canali individuali = 4 punti.

Sistema di riconoscimento dei liquidi presente sia sui canali individuali sia sulla testata multicanale = 8 punti.
	     

	1.7
	4
	Canali individuali di pipettamento in grado di riconoscere automaticamente il tipo di puntale calzato, con avviso acustico e/o visivo in caso di errore.
	No = 0 punti.
Sì = 4 punti.


	     

	1.8
	8
	Canali individuali di pipettamento in grado di rilevare:

· Bolle
· Schiuma
· Coaguli
con avviso acustico e/o visivo in caso di errore.
	Sistema di rilevazione non presente = 0 punti.

Sistema di rilevazione presente solo in aspirazione = 4 punti.

Sistema di rilevazione presente sia in aspirazione sia in dispensazione = 8 punti.
	     

	1.9
	4
	Canali indipendenti e testata multicanale installati sullo stesso braccio robotico.
	No = 0 punti.
Sì = 4 punti.


	     

	1.10
	4
	Fluorimetro (integrato) alloggiato in una posizione tale da non comportare la perdita di posizioni del piano di lavoro del preparatore.
	No = 0 punti.
Sì = 4 punti.


	     


È applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 36/70. Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70) sono ammesse alle successive fasi di gara.
LOTTO 5: Strumentazione per Digital PCR
REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile LOTTO 5
	Risposta
	Note (*)

	1
	Sistema di dPCR per la quantificazione assoluta degli acidi nucleici per un’ampia gamma di applicazioni.
	 SI
	 NO
	

	2
	Garanzia di un’elevata sensibilità anche con minime quantità di target nel campione.
	 SI
	 NO
	

	3
	Sistema in grado di amplificare e analizzare almeno 16 campioni contemporaneamente. 
	 SI
	 NO
	

	4
	Sistema in grado di generare circa 20.000 partizioni per campione.
	 SI
	 NO
	

	5
	Sistema in grado di lavorare in multiplex con utilizzo di sonde fluorescenti.
	 SI
	 NO
	

	6
	Sistema di acquisizione ad almeno 5 canali ottici di eccitazione ed emissione.
	 SI
	 NO
	

	7
	Software di analisi rapido e di facile utilizzo.
	 SI
	 NO
	

	8
	Dotazione di porta/e USB per l’esportazione dei dati.
	 SI
	 NO
	

	9
	Computer portatile con caratteristiche tecniche idonee alla gestione della strumentazione e software dedicati.
	 SI
	 NO
	

	10
	Starter pack di reagenti, almeno due tipologie di sonde e consumabili per garantire il corretto e completo avvio dell’attività, per almeno 190 campioni.  
	 SI
	 NO
	

	11
	Banco incluso nella fornitura, idoneo ad uso di laboratorio e di dimensioni di circa: altezza 90 cm, profondità 80 cm, lunghezza 120 cm.
	 SI
	 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 5: CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO QUALITA’
	1
	CRITERI/REQUISITI TABELLARI PER VALUTAZIONE QUALITA’– LOTTO 5 (max 70 punti)

	ID
	Punteggio tabellare max attribuibile 
	Criteri/Requisiti di valutazione tecnica
	Modalità di attribuzione del punteggio qualitativo 
	Risposta Ditta

	1.1
	20
	Sistema di preparazione, amplificazione ed analisi del campione integrate in un unico strumento.
	No: 0 punti.

Sì: 20 punti.
	     

	1.2
	20
	Automazione del flusso di lavoro dal caricamento della piastra al rilascio dei risultati, senza alcun intervento da parte dell’operatore
	No: 0 punti.

Sì: 20 punti.


	     

	1.3


	10
	Durata di corsa e analisi dei dati inferiore alle 2 ore. 
	No: 0 punti.

Sì: 10 punti.
	     

	1.4
	20
	Fornitura gratuita di reagenti, sonde e consumabili per garantire l’esecuzione e l’analisi di almeno 380 campioni. (oltre ai 190 richiesti nei requisiti di minima)
	No: 0 punti.
Sì: 20 punti.
	     


È applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 36/70. Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70) sono ammesse alle successive fasi di gara.
LOTTO 6: Centrifughe - Mini spin con adattatori per provette - Concentratore
LOTTO 6 RIF A: mini spin con adattatori per provette 1.5-2 mL, 0.5 ml, 0.2 mL e strip/ con velocità fissa
REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 6 RIF A
	Risposta
	Note (*)

	1
	Tasto che permetta la centrifugazione breve (spin) per il tempo in cui viene tenuto premuto.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Durante il funzionamento, si deve attivare il sistema di chiusura automatica del coperchio: in caso di apertura la centrifuga si deve blocca.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	3
	Rotore per microprovette 1.5-2 ml, 0.5 ml, 0.2 ml e strip.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	4
	Rotore estraibile per poterlo sanificare e/o autoclavare.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	5
	Motore a induzione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 6 RIF B: mini spin con adattatori per provette 1.5-2 mL, 0.5 ml, 0.2 mL e strip / con regolazione velocità e tempo

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 6 RIFB 
	Risposta
	Note (*)

	1
	Display digitale per visualizzare i parametri impostabili.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Tasto che permetta la centrifugazione breve (spin) per il tempo in cui viene tenuto premuto.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	3
	Regolazione del tempo di centrifugazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	4
	Regolazione della velocità, con possibilità di scegliere tra rpm e rcf per l’impostazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	5
	Velocità massima non inferiore a 12.000 g.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	6
	Durante il funzionamento, si deve attivare il sistema di chiusura automatica del coperchio:  in caso di apertura la centrifuga si deve bloccare.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	7
	Rotore per microprovette 1.5-2 ml, 0.5 ml, 0.2 ml e strip.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	8
	Rotore estraibile per poterlo sanificare e/o autoclavare.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	9
	Motore a induzione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 6 RIF C: mini spin con adattatori per provette 1.5-2 mL, 0.5 ml, 0.2 mL e strip / con regolazione velocità e tempo, con regolazione temperatura

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 6 RIF C
	Risposta
	Note (*)

	1
	Display digitale per visualizzare i parametri impostabili.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Tasto che permetta la centrifugazione breve (spin) per il tempo in cui viene tenuto premuto.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	Regolazione del tempo di centrifugazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	5
	Regolazione della velocità, con possibilità di scegliere tra rpm e rcf per l’impostazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	6
	Velocità massima non inferiore a 12.000 g.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	7
	Regolazione della temperatura nell’intervallo di temperatura da almeno 4 a 25°C.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	8
	Durante il funzionamento, si deve attivare il sistema di chiusura automatica del coperchio:  in caso di apertura la centrifuga si deve bloccare.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	9
	Rotore per microprovette 1.5-2 ml, 0.5 ml, 0.2 ml e strip.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	10
	Rotore estraibile per poterlo sanificare e/o autoclavare.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	11
	Motore a induzione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 6 RIF D: centrifuga multi adattatore da banco refrigerata

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 6 RIF D 
	Risposta
	Note (*)

	1
	Display digitale per visualizzare i parametri impostabili.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	2
	Regolazione del tempo di centrifugazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	3
	Regolazione della velocità, con possibilità di scegliere tra rpm e rcf per l’impostazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	4
	Velocità massima non inferiore a 20.000 g.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	5
	Regolazione della temperatura nell’intervallo di temperatura da almeno 4 a 25°C.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	6
	Durante il funzionamento, si deve attivare il sistema di chiusura automatica del coperchio.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	7
	Rotore/rotori a cestelli basculanti ed adattatori per diversi tipi di contenitori, incluse microprovette 1.5-2 ml, provette da 3-5-7 ml diametro 12-13mm e 9-15 ml diametro 16-17mm, piastre PCR (da 96 pozzetti) e Deepwell (da 96 pozzetti).
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	8
	Rotore estraibile per poterlo sanificare e/o autoclavare.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	9
	Dotata di profili di accelerazione e decelerazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	10
	Coperchio a tenuta di aerosol.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	11
	Motore a induzione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 6 RIF E: Centrifuga refrigerata da banco provette 1,5/2 ml

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 6 RIF E
	Risposta
	Note (*)

	1
	Display digitale per visualizzare i parametri impostabili.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	2
	Regolazione del tempo di centrifugazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	3
	Regolazione della velocità, con possibilità di scegliere tra rpm e rcf per l’impostazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	4
	Velocità massima non inferiore a 20.000 g.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	5
	Regolazione della temperatura nell’intervallo di temperatura da almeno 4 a 25°C.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	6
	Durante il funzionamento, si deve attivare il sistema di chiusura automatica del coperchio.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	7
	Rotore e alloggiamenti per microprovette 1.5-2 ml.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	8
	Rotore estraibile per poterlo sanificare e/o autoclavare.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	9
	Dotata di profili di accelerazione e decelerazione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	10
	Coperchio a tenuta di aerosol.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	11
	Motore a induzione.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 6 RIF F: Concentratore con rotore per provette da 1.5-2 mL

	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 6 RIF F
	Risposta
	Note (*)

	1
	Concentratore di campioni completo di pompa a vuoto a membrana integrata.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	2
	Concentratore dotato di rotore ad angolo fisso per provette da 1.5-2 ml.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	3
	Concentrazione rapida ed efficiente di DNA / RNA.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	4
	Dotato di pannello di controllo e gestione con display di visualizzazione parametri.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	5
	Regolazione della temperatura.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	6
	Regolazione del timer.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	7
	Funzione di centrifugazione ed essiccatore.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	8
	Apparecchiatura da banco con ridotto ingombro.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	9
	Rotore estraibile e per essere sanificabile e autoclavabile.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	10
	Display digitale per visualizzare i parametri impostabili.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 6: CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO QUALITA’
	1
	CRITERI/REQUISITI TABELLARI PER VALUTAZIONE QUALITA’– LOTTO 6 RIF D (max 35 punti)

	ID
	Punteggio tabellare max attribuibile 
	Criteri/Requisiti di valutazione tecnica
	Modalità di attribuzione del punteggio qualitativo 
	Risposta Ditta

	1.1
	5
	Controllo sbilanciamento con avviso acustico e/o visivo.
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.
	     

	1.2
	5
	Spegnimento automatico in caso di sbilanciamento motore.
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.


	     

	1.3
	15
	Velocità massima superiore a 20.000 g.
	No: 0 punti.

Sì: 15 punti.


	     
	

	1.4
	10
	Regolazione della temperatura in un intervallo superiore a 4-25°C.
	No: 0 punti.

Sì: 10 punti.


	     

	2
	CRITERI/REQUISITI TABELLARI PER VALUTAZIONE QUALITA’– LOTTO 6 RIF E (max 35 punti)

	2.1
	5
	Controllo sbilanciamento con avviso acustico e/o visivo.
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.
	     

	2.2
	5
	Spegnimento automatico in caso di sbilanciamento motore.
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.


	     

	2.3
	15
	Velocità massima superiore a 20.000 g.
	No: 0 punti.

Sì: 15 punti.


	     
	

	2.4
	10
	Regolazione della temperatura in un intervallo superiore a 4-25°C.
	No: 0 punti.

Sì: 10 punti.


	     


È applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 36/70. Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70) sono ammesse alle successive fasi di gara.
 LOTTO 7: Ultra centrifuga (set completo)
REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – LOTTO 7
	Risposta
	Note (*)

	1
	Velocità con g-Force massima di almeno 800.000 g.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Rotore/rotori, completi di accessori, con alloggiamenti per provette con volumi sia inferiori a 4 ml, sia superiori a 30 ml.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	3
	Provette dedicate pluriuso, per i volumi indicati al punto 2. Fornitura di almeno un numero di provette che permetta di utilizzare a pieno carico i rotori indicati al punto 2.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	4
	Si richiede che l’installazione dello strumento non necessiti di fissaggio al pavimento, per consentire libertà e flessibilità di riallocazione e posizionamento.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	5
	Compensazione automatica dello sbilanciamento tra provette contrapposte di almeno 5 mm, consentendone il riempimento ad occhio nudo e senza necessità di pesate.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     

	6
	Software che preveda l’utilizzo multiutente e permetta lo sviluppo di nuovi protocolli su PC desktop o portatili per poi essere esportati sullo strumento.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	     


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.
LOTTO 7: CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO QUALITA’

	1
	CRITERI/REQUISITI TABELLARI PER VALUTAZIONE QUALITA’– LOTTO 7 (max 70 punti)

	ID
	Punteggio tabellare max attribuibile 
	Criteri/Requisiti di valutazione tecnica
	Modalità di attribuzione del punteggio qualitativo 
	Risposta Ditta

	1
	10
	Sistema flessibile nell’uso, che consenta l’utilizzo di rotori anche di altri costruttori.
	No: 0 punti.

Sì: 10 punti.
	     

	2
	5
	Monitoraggio di tutti i parametri di corsa e tracciabilità del numero di ore lavoro dei rotori.
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.
	     

	3
	5
	Possibilità di impostare partenze con ritardo.
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.
	     
	

	4
	5
	Possibilità di impostare direttamente il valore di forza di gravità (RCF) o quello di velocità (RPM) desiderato.
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.
	     

	5
	5
	Possibilità di impostare e memorizzare protocolli di lavoro multipli sullo strumento.
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.
	     

	6
	5
	Possibilità di eseguire “spinnate” (pulse run).
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.
	     

	7
	5
	Possibilità di avvio del timer quando il valore impostato della velocità viene raggiunto.
	No: 0 punti.

Sì: 5 punti.
	     
	

	8
	15
	Fissaggio automatico dei rotori senza la necessità di utensili, mantenendo la massima sicurezza nell’uso anche alle velocità più elevate.
	No: 0 punti.

Sì: 15 punti.
	     

	9
	15
	Fornitura di rotori (di cui al punto 2 dei requisiti indispensabili) ad angolo fisso in fibra di carbonio.
	No: 0 punti.

Sì: 15 punti.
	     


. È applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 36/70. Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70) sono ammesse alle successive fasi di gara.

LOTTO 8: Termostati/Incubatori

Il lotto 8 sarà aggiudicato sulla base del minor prezzo previa verifica di idoneità tecnica 

LOTTO 8 Rif A: Piastra riscaldante con agitazione a base magnetica

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile - Piastra riscaldante con agitazione a base magnetica – LOTTO 8 RIF A
	Risposta
	Note (*)

	1
	Piastra termoriscaldata con agitazione a base magnetica per scaldare soluzioni di Laboratorio.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Struttura in materiale resistente ad agenti chimici e che sia lavabile e decontaminabile.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	Temperatura massima di almeno 150°C.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	Protezione da temperature troppo alte (spegnimento automatico e/o allarme).
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	Visualizzazione della temperatura impostata e di quella raggiunta.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	6
	Massimo carico di lavoro di minimo 2kg.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	7
	Dimensioni del piatto di circa 20 x 20 cm.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	8
	Oscillazione impostabile da circa 50 a circa 2000 rpm.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	9
	Piastra dotata di timer.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 8 RIF B: Termostato da banco piccolo (stufa)

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile - Termostato da banco piccolo (stufa) – LOTTO 8 RIF B
	Risposta
	Note (*)

	1
	Termostato da banco per scaldare provette 16x100 mm.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Incubatore a secco con sportello.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	Volume interno della camera di circa 18 litri.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	Struttura in materiale resistente ad agenti chimici e che sia lavabile e decontaminabile.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	Temperatura massima di almeno 40°C.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	6
	Protezione da temperature troppo alte (spegnimento automatico e/o allarme).
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	7
	Possibilità di impostare la temperatura.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	8
	Possibilità di visualizzare la temperatura sia quella impostata sia quella raggiunta.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	9
	Garanzia di uniformità della temperatura.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	10
	Fornitura di almeno 2 ripiani in acciaio.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	11
	Sportello in vetro.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata.

LOTTO 8 RIF C: Piastra riscaldante con regolazione temperatura 

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile - Piastra riscaldante con regolazione temperatura LOTTO 8 RIF C
	Risposta
	Note (*)

	1
	Piastra termoriscaldata per scaldare soluzioni di Laboratorio.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Struttura in materiale resistente ad agenti chimici e che sia lavabile e decontaminabile.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	Temperatura massima di almeno 150°C.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	Protezione da temperature troppo alte (spegnimento automatico e/o allarme).
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	Possibilità di visualizzare la temperatura sia quella impostata  sia quella raggiunta.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	6
	Massimo carico di lavoro di minimo 2kg.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	7
	Dimensioni del piatto di circa 20 x 20 cm., o di 10 cm circa di raggio.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	8
	Piastra dotata di timer.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata
LOTTO 8 RIF D: Bagno termostatato a 2 vaschette

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile - Bagno termostatato a 2 vaschette LOTTO 8 RIF D
	Risposta
	Note (*)

	1
	Bagno termostatato adatto per scaldare soluzioni di Laboratorio, provette e beute.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Fornitura di 4 bagni termostatati: almeno 3 bagni termostatati a doppia vasca ed uno a vasca singola.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	Struttura in materiale resistente ad agenti chimici e che sia lavabile e decontaminabile.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	Per i bagni termostatati: capacità di circa 5 litri per la vasca piccola e di circa 10 litri per la vasca grande.
Per il bagno termostatato a singola vasca (se offerto): capacità di circa 5 litri.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	Temperatura impostabile fino ad almeno 100°C.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	6
	Garanzia di uniformità della temperatura.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	7
	Protezione da temperature troppo alte (spegnimento automatico e/o allarme).
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	8
	Visualizzazione della temperatura impostata e di quella raggiunta.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata
LOTTO 8 RIF E Incubatori

REQUISITI INDISPENSABILI DEI DISPOSITIVI, PENA ESCLUSIONE

	ID
	Caratteristica indispensabile – Incubatori LOTTO 8 RIF E
	Risposta
	Note (*)

	1
	Volume interno della camera di circa 100 litri.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	2
	Vano interno in acciaio inox.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	3
	Struttura esterna in materiale resistente ad agenti chimici e che sia lavabile e decontaminabile.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	4
	Controporta in vetro che chiuda l’intero vano interno.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	5
	Sistema porta ripiani in acciaio.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	6
	Ripiani forati, completamente removibili.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	7
	Almeno 3 ripiani regolabili in altezza.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	8
	Temperatura di esercizio regolabile da almeno +5°C temperatura ambiente ad almeno +50°C.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	9
	Allarme acustico e visivo per temperatura minima/massima.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	10
	Protezione da temperature troppo alte (spegnimento automatico e/o allarme).
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	11
	Pannello di controllo per l’impostazione e la regolazione di temperatura e di allarmi.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	12
	Sistema che garantisca l’uniformità ed il mantenimento di temperatura.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	13
	Predisposizione per allarme remoto.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	

	14
	Ogni incubatore deve essere dotato di un idoneo supporto per il posizionamento a pavimento.
	 FORMCHECKBOX 
 SI
	 FORMCHECKBOX 
 NO
	


(*) Nel campo note potrà essere indicato il riferimento (nome documento, pagina) alla documentazione presentata
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