
 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTROCATETERI PER ELETTROFISIOLOGIA 
 

COMUNICAZIONE 
 

 
 

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:  
 

Cesena 16/01/2024 

 

Rif. 
Sater 

Quesito Riferimento Risposta 

PI00625

9-24 

Chiedo cortesemente di specificare 

i lotti a cui è richiesta la fornitura di 

campionatura, indicando anche il 

numero di campioni da fornire per 

ciascun lotto. 

Campionatura Si comunica che per i lotti da 1 a 17 devono 

essere forniti n. 2 campioni: in particolare, 1 

pezzo di campionatura -anche non sterile-, 

indicando in tal caso che trattasi di 

"campioni non sterili" (ma tutte le 

indicazioni necessarie per la valutazione dei 

dispositivi dovranno essere in confezione 

originale) + 1 pezzo di campionatura -

sterile- pronta all'uso. 

Restano invariate tutte le altre indicazioni 

riportate nella documentazione di gara 

PI00276

1-24 

La presente per segnalare che nel 

Capitolato Tecnico e nell'Allegato 

1 "Tabella n. 1 - Descrizione dei 

lotti oggetto dell'appalto e delle 

opzioni previste", non è indicata la 

quantità dei campioni da 

presentare. Potete fornirci il dato 

mancante? 

Campionatura Si comunica che per i lotti da 1 a 17 devono 

essere forniti n. 2 campioni: in particolare, 1 

pezzo di campionatura -anche non sterile-, 

indicando in tal caso che trattasi di 

"campioni non sterili" (ma tutte le 

indicazioni necessarie per la valutazione dei 

dispositivi dovranno essere in confezione 

originale) + 1 pezzo di campionatura -

sterile- pronta all'uso. 

Restano invariate tutte le altre indicazioni 

riportate nella documentazione di gara 

PI01147

8-24 

La presente per comunicare che 

all'interno della Tabella 1 

Descrizione Prodotti non riusciamo 

a reperire il campo in cui sono 

riportate le q.tà da campionare. 

Campionatura Si comunica che per i lotti da 1 a 17 devono 

essere forniti n. 2 campioni: in particolare, 1 

pezzo di campionatura -anche non sterile-, 

indicando in tal caso che trattasi di 

"campioni non sterili" (ma tutte le 

indicazioni necessarie per la valutazione dei 

dispositivi dovranno essere in confezione 

originale) + 1 pezzo di campionatura -

sterile- pronta all'uso. 

Restano invariate tutte le altre indicazioni 

riportate nella documentazione di gara 

 

 

 

  


